








 

校正に使用した機器の詳細 

 

名称 型式 証明書番号 校正日 次回校正日 

圧力センサ GE Druck DPS 823B K008-C00753 2019-03-14 2019-09-30 

温度センサ Pt-100 sensor K008-B03263 2018-11-09 2019-11-30 

気圧湿度温度変換器 PTU307 K008-B03361 2018-11-23 2019-11-30 

温度センサ Pt-100 sensor K008-B03262 2018-11-09 2019-11-30 

デジタルマルチメータ PXI-4070 B03265 2018-11-12 2019-11-30 
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